
Squiggles+
Užívateľská príručka

 

 Vertikalizátor pre deti



s.2	 Squiggles+ Vertikalizátor manuál

 

 

Vertikalizátor Squiggles + bol navrhnutý 
tak, aby  poskytol oporu,  ktorú  vaše  dieťa

 potrebuje,  vo  vzpriamenej  polohe,  v  
polohe   opretím bruchom (pronačnej 
polohe)

 
alebo  chrbtom (supinačnej   

polohe)
 

v
 

stoji.
 

Stojan má modulárny 
dizajn

 
a

 
bol

 
vyvinutý

 
pre použitie v škole 

alebo
 

doma.
 

Táto
 

príručka ukazuje, ako 
rýchlo,

 
bezpečne

 
a

 
ľahko používať funkcie 

stojaceho
 

rámu
 

Squiggles +. Pokyny 
týkajúce

 
sa

 
bezpečnosti a údržby 

zabezpečia,
 

že
 

vám
 

tento výrobok bude 
dlho

 
a

 
dobre

 
slúžiť.
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1.0 Zamýšľané použitie
              

               
         

• Deti s mozgovou obrnou v GMFCS III-V, najmä spastické alebo dystonické typy	            • Deti s vývojovým oneskorením, ktoré v súčasnosti nechodia 
•    Deti, u ktorých je indikovaná včasná intervencia	         

	      

2.0 Vyhlásenie o zhode  

 

UPOZORNENIE:

Vertikalizátor Squiggles +  je stojanový vertikalizátor, ktorý je navrhnutý pre deti so zdravotným 
postihnutím vo veku 1–5 rokov na použitie doma alebo v škole. Maximálna hmotnosť užívateľa bez 
ohľadu na použitý podvozok je 22 kg.

Terapeuti by mali používať svoje vlastné klinické závery a zvažovať konkrétne ciele dieťaťa v 
prípade kontrakcie flexie bedrového a kolenného kĺbu. Mali by ste brať do úvahy zamýšľaný 
prínos verzus potenciálne nepohodlie alebo riziko zranenia, najmä ak plánujete použiť 
komponent abdukcie bedrového kĺbu, kde kontraktúra flexie bedrového / kolenného kĺbu 
ovplyvní dosiahnuté vyrovnanie a môže minimalizovať potenciálne výhody polohovania. Kĺby 
by nikdy nemali byť tlačené rôznymi pohybmi.

Vyhlásenie o zhode James Leckey Design Ltd. ako výrobca s výhradnou zodpovednosťou vyhlasuje, že 
vertikalizačný systém Squiggles +  vyhovuje požiadavkám smerníc 93/42 / EHS o zdravotníckych 
pomôckach z roku 2002 a EN12182 - technické pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby. Všeobecné 
požiadavky a skúšobné metódy.
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4.0 Záznam histórie  produktu
Váš produkt Leckey je klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka triedy 1 a ako taký by mal 
byť predpísaný, nastavený alebo opätovne vydaný na použitie iba technicky spôsobilou 
osobou, ktorá bola vyškolená v používaní tohto produktu. Spoločnosť Leckey odporúča, 
aby sa viedol písomný záznam poskytujúci podrobnosti o všetkých nastaveniach, 
opätovných kontrolách  a  ročných   kontrolách tohto  produktu.

            
             
           

            
          
       

5.0    Záznam o 
školení 

 
produktu 

( Rodičia, Učitelia
   

a Opatrovatelia)
 

 
 

 

3.0 Záručné podmienky  
            

         
         

           
   

  

6.0   Bezpečnostné informácie 	
10.0 	  Časté úpravy pre každodenné použitie
11.0 Čistenie a údržba 	
12.0   Denná kontrola výrobku	
 

 

Záruka sa vzťahuje iba na prípady, keď sa produkt používa v súlade so 
špecifikovanými podmienkami a na zamýšľané účely, pri dodržaní 
odporúčaní všetkých výrobcov (pozri tiež všeobecné podmienky predaja, 
dodania a platby). Na všetky výrobky a komponenty vyrobené spoločnosťou 
Leckey sa poskytuje trojročná záruka.

Váš výrobok Leckey je zdravotníckou pomôckou triedy 1 a preto spoločnosť Leckey 
odporúča, aby rodičia, učitelia a opatrovatelia používajúci túto pomôcku boli oboznámení 
s nasledujúcimi časťami tejto užívateľskej príručky odborne spôsobilou osobou:

Spoločnosť Leckey odporúča, aby sa viedli písomné záznamy o všetkých tých, 
ktorí boli vyškolení v správnom používaní tohto produktu.
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6.0 Bezpečnostné informácie
6.1 Pred použitím si vždy 
dôkladne prečítajte pokyny.

6.2 Užívatelia by nemali byť 
nikdy ponechaní bez dozoru, 
kým používajú zariadenie 
Leckey.

     
     

     
 

6.3 S produktom používajte 
iba komponenty schválené 
spoločnosťou Leckey. 
Produkt nikdy nijako 
neupravujte. Nedodržanie 
pokynov môže viesť k riziku 
pre užívateľa alebo 
ošetrovateľa a stratu 
platnosti záruky na výrobok.

    
   

    
     

    
       

     
   

6.4 Ak máte pochybnosti o 
ďalšom bezpečnom 
používaní vášho produktu 
alebo ak by niektoré časti 
zlyhali, prestaňte produkt 
používať a čo najskôr 
kontaktujte náš tím 
starostlivosti o zákazníkov 
alebo miestneho predajcu.

       
     

     
    

    
    

      
  

6.5 Predtým, ako užívateľa 
vložíte do tohto zariadenia, 
vykonajte všetky polohové 
úpravy a skontrolujte, či sú 
bezpečne upevnené. 
Niektoré úpravy môžu 
vyžadovať použitie nástroja, 
ktorý je súčasťou každého 
produktu. Uchovávajte 
všetky nástroje mimo 
dosahu detí.

     
   

    
     

     
   

       
    

       
 

6.6 Keď dávate užívateľa do 
stojana z pozičných aj 
bezpečnostných dôvodov, 
vždy najskôr zaistite 
popruhy panvovej a hrudnej 
opory.

    
     

    
    

    
 

 
 
6.7 Keď je vertikalizátor v 
stojacej polohe, zabezpečte, 
aby boli všetky kolieska 
zaistené a otočené smerom 
od základne, pretože to 
zlepší stabilitu produktu. 
Toto je obzvlášť dôležité, 
keď je nosný rám v 
sklopenej polohe.

 

6.8 Keď sa produkt používa, 
uistite sa, že nožný pedál 
nastavenia uhla je 
zablokovaný a nemožno ho 
náhodne nastaviť, najmä ak 
sa v tejto oblasti nachádzajú 
deti.

6.9 Ak sa vertikalizátor 
Squiggles + používa na 
otočnom

 
podvozku , 

nedoporučujeme, aby sa 
užívatelia v zariadení 
pohybovali po nerovných 
povrchoch. Pri preprave 
užívateľa do a zo stojana by 
ste mali venovať všetku 
náležitú pozornosť tomuto 
úkonu.

 

6.10 Výrobok nikdy 
nenechávajte na šikmom 
povrchu, väčšom ako 5 
stupňov. Nikdy nezabudnite 
uzamknúť všetky kolieska.

 
 
6.11 Aj keď je  otočný 
podvozok 

 
vybavený 

kolieskami,
 

nejde
 

o mobilné 
zariadenie.

 
Pred

 

premiestnením
 
stojana

 

používateľa
 
vždy

 
postavte

 

do
 
zvislej

 
polohy.

 
Pri

 
pohybe

 

stojana
 
držte

 
tlačnú

 
rukoväť.

6.12
 
Výrobok

 
obsahuje

 

komponenty,
 
ktoré

 
by

 
mohli

 

predstavovať
 

nebezpečenstvo
 
zadusenia

 

pre
 
malé

 
deti.

 
Vždy

 

skontrolujte,
 
či

 
sú

 

zaisťovacie
 
gombíky

 
a
 

skrutky
 
v
 
dosahu

 
dieťaťa

 

neustále
 
utiahnuté

 
a
 

zaistené.

 

6.13 Výrobky
 
Leckey

 

vyhovujú
 
predpisom

 
o
 

požiarnej
 
bezpečnosti

 
v
 

súlade
 
s
 
EN12182.

 
Výrobok

 

však
 
obsahuje

 
plastové

 

komponenty,
 
a
 
preto

 
by

 
mal

 

byť
 
chránený

 
pred

 
všetkými

 

priamymi
 
zdrojmi

 
tepla

 

vrátane
 
otvoreného

 
ohňa,

 

cigariet,
 
elektrických

 
a

 

plynových
 
ohrievačov.

   
    

   
    

   
   

     
     

   
    

 

6.14
 
Na

 
podnos

 

neumiestňujte
 
horúce

 

predmety
 
s
 
teplotou

 

vyššou
 
ako

 
40

 
°
 
C.

     
    

   

6.15 Produkt
 
pravidelne

 

čistite.
 
Nepoužívajte

 

abrazívne
 
čistiace

 

prostriedky.
 
Pravidelne

 

vykonávajte
 
kontroly

 

údržby,
 
aby

 
ste

 
sa

 
uistili,

 

že
 
je

 
váš

 
produkt

 
v
 

dobrom
 
stave.

    
    

   
   

      
      
    



s.6 	 Squiggles+ Vertikalizátor    manuál

6.0
 
Bezpečnosť

6.16 Výrobok je určený na 
použitie v interiéroch a ak sa 
nepoužíva, mal by sa skladovať 
na suchom mieste, ktoré nie je 
vystavené extrémnym teplotám. 
Rozsah bezpečnej prevádzkovej 
teploty produktu je +5 až +40°C.

    
     

      
       

    
    

  
           

 
 

6.17 Dávajte si pozor na 
medzeru na spodnej strane 
podnosu, kam by si dieťa 
mohlo vložiť prst medzi 
kovový držiak a základňu 
plastového podnosu.

      
      
     

    
     

    

7.0 Ako rozbaliť a
 

zostaviť
 vertikalizátor

�

7.1

 

Skladanie

 

a

 

rozkladanie

 

otočného

 

podvozku

 

 

Otočný
 

podvozok
 

sa
 

dá
 ľahko  zložiť  na  uloženie  

alebo prepravu. Ak  ho 
chcete

 
rozložiť,

 
uvoľnite

 

zobrazené
 

páčky
 

    tak,
 

že
 

ich

 

stlačíte

 

k

 

sebe,

 

otáčajte

 

zadnými

 

trubkami,

 

kým

 

páčky

 

nezaskočia

 

do

 

uzamknutej

 

polohy.

 

Ak

 

chcete

 

podvozok

 

zložiť,

 

jednoducho

 

obráťte

 

tento

 

postup.

Predtým,       ako  sa  pokúsite  
sklopiť  podvozok,  vždy  
odstráňte stojaci rám.

Pri skladaní a rozkladaní 
otočného podvozku buďte 
vždy opatrní, aby ste 
zabránili zachyteniu prstov.
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7.2 Pripevnenie stojana k 
otočnému podvozku

 

 

 

Vertikalizátor Squiggles + je možné
 použiť  na  ležanie,  v  náklone

 
alebo

stojacej polohe   na bruchu aj 
chrbtom

 
a

 
je

 
navrhnutý tak, aby 

vyhovoval
 

otočnému podvozku.

Ak chcete pripevniť stojan k 
otočnému podvozku, vytiahnite 
zaisťovací čap    , zasuňte 
stredovú os do prijímacej 
konzoly, kým úplne nezapadne 
na miesto, uvoľnite čap a 
zaistite ho späť na svojom 
mieste.

Pred vložením dieťaťa do 
stojana sa vždy ubezpečte, 
že je zaisťovací čap úplne 
zaistený.
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7.3  Pripevnenie  hlavovej   
opierky 

    
    

    
 

    
  

  
 
 

     
    

   
        

     
 

    
 

     
 

   
 

 
   

 
  

 

7.4 Vloženie upevňovacej 
skrutky

 

  
 

    
Zasuňte

 

potrebnú

 
upevňovaciu

 

skrutku  

    spolu  s  prídržnou
 

doskou        Na vrchnú aj spodnú časť 
sandálu  položte           gumené veko      

     
 

        
     

     
     

     
   

  

 

Pri

 

pripájaní

 

opierky

 

hlavy

 
Leckey

 
najskôr

 

otvorte

 
zaisťovaciu

 
páčku

 
stlačením

 
bezpečnostného

 
tlačidla

 
a

 potiahnutím
 

za
 

rukoväť.

Potom zasuňte  hriadeľ do 
prijímacej

 
konzoly na stredovej 

osi,
 

nastavte ho do požadovanej 
polohy a zaistite ho pomocou 
zaisťovacej rukoväte.

Výrobok obsahuje 
komponenty, ktoré by 
mohli predstavovať 
nebezpečenstvo 
zadusenia pre malé 
deti. Vždy skontrolujte, 
či sú zaisťovacie 
gombíky a skrutky v 
dosahu dieťaťa 
neustále utiahnuté a 
zaistené.

Upevnite  pomocou  štyroch  
dodaných skrutiek      .     

 Ak  chcete  demontovať alebo vymeniť   
   upevňovaciu  skrutku,  obráťte

   
tento

 
postup.
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7.5 Pripevnenie sandálov

 
 ,

 
po

 
nej

 
ide

 
kovová

 podložka a potom gombík 
    

 
 

   

 na upevňovaciu skrutku.

 
    

    
    

    

 

 
  

7.6 Pripevnenie podnosu   

     
 

 
    

     
       
   

  

Ak chcete pripevniť ramená k 
držiakom podnosu, uvoľnite 
gombík a vložte lištu do 
vnútornej strany podnosu tak, 
aby plastové zuby zapadli do 
seba.

     
   

vonkajšiu stranu a zaistite ho.
Opakujte na druhú stranu. Uistite 
sa, že sú obidve vodorovné 
rúrky zarovnané tak, aby boli v 
prijímačoch konzoly zásobníka.

 
     

    
      

 

 

Vložte
 
sandál

 
tak,

 
aby

 upevňovacia
 
skrutka

 
prešla

 cez
 
otvor

 
v
 
stupačke.

 Zaistíte
 
tak,

 
že

 
na

 
spodnú

 stranu
 
nášľapnej

 
plochy

 umiestnite
 
gumovú

 
podložku

   
  

   
  

    
 

Ak chcete sandále umiestniť, 
jednoducho uvoľnite gombík 
pod stupačkou, vyberte 
požadovanú polohu a gombík 
znova utiahnite.

Vráťte gombík na

Majte na pamäti, že na 
spodnej strane 
podnosu je medzera, 
kam by si dieťa mohlo 
vložiť prst medzi 
kovový držiak a 
základňu plastového 
podnosu.
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7.7 Pripevnenie podnosu v
  polohe

 
opretia chbrtom a na

bruchu
 

 
 

7.8
 
Pripojenie

 
držadla

      
     

Ak chcete pripevniť držadlo, 
vložte prijímacie konzoly
do zárezu a zaistite plastovým 
gombíkom.

 
      
     

      
     

     
  

 

Podnos
 
je

 
pripevnený

 
k
 

stojanu
 
zasunutím

 
rúrok

 
do

 

držiakov.
 
Len

 
čo

 
je

 
podnos

 

umiestnený
 
v
 
polohe,

 
mali

 
by

 

byť
 
dotiahnuté

 
gombíky.

 
Výrez

 

z
 
podnosu

 
by

 
mal

 
byť

 
vždy

 

otočený
 
čelom

 
k
 
dieťaťu.

 
Ak

 

chcete
 
pripevniť

 
podnos

 
v
 

polohe

 
 

opretia
 
bruchom,

 

uistite

 

sa,

 

že
 

rúrky
 

na
 

príjem
 

podnosu

 

sú

 

v
 

maximálnej
 

výške.

Pri vkladaní    podnosu 
vždy  buďte  opatrní , 
aby  

 
 ste   zabránili 

zachyteniu  rúk alebo 
paží dieťaťa.

Opakujte to na druhej strane a 
potom trubicu zastrčte do rúrky

 a utiahnite plastový gombík.

opretie chbrtom opretie bruchom
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8.1 Bedrové vankúše

  

Položte vankúš centrálne 
na opierku hrudníka / 
bedier    . 

 

Hornú časť s pripevneným 
suchým zipsom prevlečte cez 
hornú časť lišty a suchý zips 
na svojom mieste. Zasuňte 
spodný štítok pod podperu a 
pripevnite horný štítok 
pomocou panelov so suchým 
zipsom.

8.2 Bočné vankúše

       cez 
otvor v kryte. Potom vzadu 
spojte dohromady patentky.

Ak chcete pripevniť bočné 
polstrované vankúše, 
jednoducho vankúše 
nasuňte na polstrovanú 
stranu smerom k vnútornej 
strane stojana. Nasaďte 
plastovú pracku

8.0 Montáž vankúšov
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8.3 Popruh  na podporu 
hrudníka

8.4 Postroj pre panvu

  

Ak
 
chcete

 
pripevniť

 
panvový

 postroj,
 
jednoducho

 
posuňte

 ľavú
 
a
 
pravú

 
stranu

 
postroja

 cez
 
bočné

 
podpery.

 Plastové
 
spony

 
prevlečte

 cez
 
otvory

 
v
 
postroji.

  
 

 
   

 
 

    

    
    

      
    

8.5 Postroj na podporu 
bedier

 

Podperu hrudníka je 
možné pripevniť 
zasunutím sponou na 
obidvoch stranách 
bočných podpier.

Potom pripevnite patenty k 
sebe v zadnej časti postroja.

Nakoniec pritiahnite 
upínacie pásy suchého 
zipsu okolo užívateľa, aby 
ste ho zaistili v postroji.

Bedrová podpora by mala 
byť pripevnená okolo 
panvového postroja ako 
ďalšia bezpečnostná 
podpora, ak by sa suchý 
zips na panvovom postroji 
začal poškodzovať. Môže 
byť pripevnená pripnutím 
sponou na oboch koncoch 
panvového postroja.

Ak chcete nastaviť napätie, 
zdvihnite predný panel, 
nastavte remene na 
požadovanú dĺžku a potom 
panel nasaďte späť.
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8.6
 

Chrániče
 

kolien
    
    

   .

Opierky na kolená úplne 
otvorte. Vložte koleno dieťaťa 
na miesto    

     
     

       
  

Omotajte malý 
remienok cez koleno a potom 
prevlečte dlhšiu časť, aby ste 
zaistili pevné uchytenie 
suchého zipsu cez koleno, 

zaistite ho sponou 
    

            . Keď je 
koleno v správnej polohe, 
zaistite uzáver  proti ďalšiemu 
posunu.

     
   

   

8.7 Polstrovaný chrbtový kryt

 

8.8  Vankúš hlavovej  opierky

     
      

     
       

      
 

  
     

     
      
       

      
     

Položte polstrovaný chrbtový kryt 
na chrbticu stojacej opory a okolo 
nastavovacích gombíkov obtočte 
plastové slučky.

Aby ste pripevnili  vankúš opierky
 hlavy  položte vankúš  na

 
opierku

 hlavy,  potom  zapnite  na  suchý
 

zips
 a  spodnú  chlopňu  podložte

 
pod

 podložku  a  suchým  zipsom
 pripevnite  dva  upevňovacie  prvky.

Tvarovaná
 
opierka

 
hlavy

Na
 
pripevnenie

 
tvarovaného

vankúša  
 

opierky
 

hlavy
 

položte
vankúš  

 
na

 
opierku

 
hlavy

 
a

 
vrchnú

 
chlopňu

 
vyklopte

 
na

 
miesto.

 
Vložte

 
spodnú

 
chlopňu

 
pod

 
dosku

 
a

 
suchými

 
zipsami

 
upevnite

 
dva

 upevňovacie
 
prvky

 
na

 
svoje

 
miesto

.
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8.9 Bočné opierky hlavy

  

Ak chcete pripevniť vankúš 
 na  bočné  opierky

 
hlavy,

 jednoducho  ich
 

nasuňte
 polstrovanou  stranou

 smerom  k  vnútornej  strane
 stojana.                  

Potom vzadu spolu pripnite 
patentky.  
Klinické nastavenie 

 
 

vertikalizátora 9

Klinické
 
nastavenie

 
produktu

 by
 
mala

 
absolvovať

 
technicky

 a
 
klinicky

 
spôsobilá

 
osoba,

 ktorá
 
bola

 
vyškolená

 
v
 používaní

 
produktu.

 Spoločnosť
 
Leckey

 
odporúča

 viesť
 
písomný

 
záznam

 
o
 všetkých

 
klinických

 nastaveniach
 
tohto

 
produktu.
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9.0 Klinické nastavenie
vertikalizátora

  
 

�  

9.1 Nastavenie výšky   

  

 Zmerajte vzdialenosť od 
nôh dieťaťa až popod jeho 
podpažie                       
a výška medzi hornou časťou 
opory hrudníka a sandálom by mala  byť  nastavená  na  túto vzdialenosť.  Túto  vzdialenosť upravte  nastavením opierky bedier.  

9.2 Nastavenie 
celkovej výšky

 

Celková výška stojacej 
podpery sa dá nastaviť 
uvoľnením skrutky na zadnej 
strane hlavného rámu 
pomocou viacúčelového 
nástroja

     
    
    

       
     

  
.

Posuňte vnútorný hriadeľ do 
požadovanej výšky a znova 
utiahnite imbusovú skrutku. 
Na bočnej strane vnútorného 
rámu je pripevnený 
kalibračný prúžok, ktorý vám 
pomôže zaznamenať 
zvolené polohy podpier. K 
dispozícii je tiež 
bezpečnostné zastavenie v 
maximálnej výške.

   
     

   
     
      

      
    

    
       

    

VAROVANIE: Nastavte 
celkovú výšku po kroku 9.1 a 
bez užívateľa vo výrobku.

 

 

Najprv nastavte výšku tak, že 
dieťa položíte na podložku. 
Zmerajte vzdialenosť od nôh 
dieťaťa po boky.

Výška medzi stredom 
tvarovania bokov a hornou 
časťou sandálu by mala byť 
nastavená na túto výšku 
nastavením opierky nôh.

Odporúča  sa nastaviť  výšku, 
keď je rám vo zvislej polohe

Nikdy sa nepokúšajte 
nastavovať výšku hlavného 
rámu, keď sa používa 
vertikalizátor.
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9.3 Nastavenie rukovätí 

     
    
     

Výšku rukoväte je možné 
nastaviť uvoľnením 
imbusovej skrutky

  
    

    
    

   
      

    
     
    
    

     
    

    

9.4 Nastavenie opierok 
hrudníka a bedier

 

  

Na nastavenie podpory 
hrudníka otočte obidva 
gombíky                          
proti smeru hodinových 
ručičiek, ako je to 
znázornené. Nastavte do 
požadovanej polohy a potom 
znova dotiahnite          oba 
gombíky v smere hodinových 
ručičiek, ako je to znázornené. 

 

 
Ak

 
chcete

 
nastaviť

 
opierku

 
  

bedier,
 
povoľte

      
4

 
zaisťovacie

 skrutky
 
  (2

 
na     
 

každej
 

strane)

       
   

     
    

    
    

 

Otočte oba gombíky proti    
smeru hodinových ručičiek, ako je 
to znázornené. Nastavte do 
požadovanej polohy a znova 
utiahnite oba gombíky v smere 
hodinových ručičiek.       
Nakoniec znovu utiahnite 4 
zaisťovacie skrutky

 
    

v bode pripojenia k stojanu, 
nastavením do 
požadovanej výšky a 
opätovným utiahnutím 
imbusovej skrutky. 
Uhol rukovätí je možné 
nastaviť uvoľnením páky

v bode pripojenia k stojanu. 
Otočte rukoväť do 
požadovanej polohy a 
potom zaistite páku v 
pôvodnej orientácii.

Aby  ste  zabránili  pricviknutiu  prstov , 
vždy držte rukoväť  jednou rukou, zatiaľ 
čo nastavenie robíte druhou rukou.

Pri nastavovaní opierok 
hrudníka a bedier buďte 
vždy opatrní, aby ste 
zabránili pricviknutiu prstov.
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9.5 Bočné opory 

       
      

    
    

   
    
    

     
     

   

9.6 Nastavenie 
panvového popruhu

 

 

9.7 Popruh na podporu 
hrudníka a bedier

 

  

Uvoľnite ručne gombík,  
aby ste upravili šírku 
bočných opierok, a 
dotiahnite ju, keď ste 
dosiahli požadovanú 
polohu. Ak sú bočné 
podpery pripevnené 
pomocou skrutiek namiesto  
gombíkov, je možné ich 
nastaviť pomocou 
multifunkčného nástroja.

Pri nastavovaní 
bočných podpier 
vždy buďte opatrní, 
aby ste zabránili 
pricviknutiu prstov.

Ak chcete nastaviť panvový 
popruh, okolo užívateľa 
natiahnite upínacie pásy so 
suchým zipsom, kým sa 
nedosiahne požadovaná poloha.

Ak chcete zmeniť šírku 
hrudného pásu, zdvihnite 
predný kryt, nastavte pásy 
na suchý zips a nastavte 
požadovanú šírku a nasaďte 
kryt.

Pri používaní 
hrudného pásu sa 
vždy uistite, či sú 
plastové spony úplne 
zaistené.
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9.8 Úprava podpory 
hrudnej kosti

 

9.9 Úprava výšky , hĺbky 
a uhla kolenných pásov

     
  

     
      

  
 

Každý kolenný pás je možné 
umiestniť samostatne. Ak 
chcete nastaviť výšku, hĺbku 
a uhol kolenných pásov, 
povoľte skrutku            

    
   

      
      

  

vyberte požadovanú výšku, uhol 
a hĺbku a skrutku bezpečne 
utiahnite. Na nastavenie šírky 
kolenného pásu povoľte skrutku 
   

  
     
 

 
 
 

Podpora hrudnej kosti sa dá 
zdvihnúť, aby poskytla 
ďalšiu oporu na pomoc pri 
rozšírení hrudníka. To tiež 
umožňuje, aby bola podpora 
hrudníka nastavená nižšie, 
čo umožňuje väčšiu voľnosť 
pohybu paží. Doska hrudnej 
kosti sa nastaví uvoľnením 
dvoch skrutiek v prednej 
časti hrudnej dosky 
pomocou multifunkčného 
nástroja, nastaví sa do 
požadovanej výšky a znova 
sa utiahne.

Pri nastavovaní  opierky 
hrudnej  kosti  vždy  
buďte  opatrní,  aby  ste  
zabránili  pricviknutiu  
prstov.

nastavte na požadovanú šírku a 
potom znova utiahnite.
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9.10 Nastavenie hlavovej opierky

  

9.11  Nastavenie  bočných  
 

strán
plochej  hlavovej  opierky

 

       
          

 

 

  

Opierka hlavy by sa mala používať, 
iba ak je dieťa v ľahu na chrbte. Ak 
chcete nastaviť výšku, hĺbku a uhol 
tvarovanej hlavovej opierky, 
uvoľnite ručne gombíky a po 
nastavení do požadovanej polohy 
ich znova utiahnite.

Pri nastavovaní 
výšky opierky hlavy 
vždy buďte opatrní, 
aby ste zabránili 
pricviknutiu prstov.

Na nastavenie šírky bočných 
strán uvoľnite plastový gombík  

do požadovanej polohy a 
bezpečne ho dotiahnite.
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9.12 Nastavenie sandálov

  

Ak chcete sandále nastaviť, 
jednoducho uvoľnite 
gombík                             
pod stupačkou, vyberte 
požadovanú polohu a 
gombík znova utiahnite. 

Ak chcete umiestniť nohy 
užívateľa do sandálov, 
zaistite ich pomocou 
suchých zipsov, aby bola 
noha držaná na danom 
mieste. Popruhy by mali byť 
umiestnené cez priehlavok 
nohy a cez prsty. Predný 
remienok je možné previesť 
jedným z dvoch otvorov na 
oboch stranách sandálov, v 
závislosti od veľkosti 
chodidla užívateľa.

 

9.13 Nastavenie 
uhla stupátka

    

 

 

Ak má dieťa obuté 
sandále alebo ľahkú 
obuv, skontrolujte 
remienky, aby ste sa 
ubezpečili, že popruh 
nedráždi pokožku.

Ak chcete nastaviť uhol 
tak, aby vyhovoval 
plantarflexii a dorziflexii, 
jednoducho uvoľnite alebo 
utiahnite gombík a 
nastavte požadovaný uhol.
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9.14 Nastavenie abdukcie

 

9.15 Zmena  vertikalizátora – 
z

 
polohy opretia chrbtom na 

polohu opretia
 

na
 

bruchu

Ak chcete zmeniťvertikalizátor 
Squiggles + z polohy státia opretím

 chrbtom  tak,  aby  vyhovoval
 

polohe
 na  bruchu,  jednoducho

 
vyberte

 opierku  hlavy ,
 

ako
 

je
 

to
 

uvedené
 

v
 časti  „ Pripojenie

 
opierky
 

hlavy“,
 

a
 pripevnite

 
podnos

 
s
 
výrezom

 smerom
 
k
 
dieťaťu.

 
Uvoľnite

 sandále
 
a
 
otočte

 
ich

 
o
 
180°.

 
Otočte

 
rukoväťou

 
nadol

 
(pozri

 
9.3 )

 

a

 

ste

 
pripravení

 
na

 
státie

 
polohou

 

na

 
bruchu.

 

 
 

 
 

9.16 Zmena vertikalizátora – 
z polohy opretia bruchom na 
polohu opretia chrbtom

 

Uvoľnite páky     na každej 
podpere nôh. Nastavte 
oporu pre nohy do 
požadovaného uhla, ako je 
zobrazené na indikátore 
uhla. Znovu utiahnite páky.

Ak chcete zmeniť Squiggles +  z 
polohy opretia bruchom tak, aby 
vyhovoval polohe opretia 
chrbtom, jednoducho pripevnite 
opierku hlavy, ako je to uvedené 
v časti „Pripevnenie opierky 
hlavy“, a pripevnite podnos s 
výrezom smerom k dieťaťu. 
Uvoľnite sandále a otočte ich o 
180° a ste pripravení na polohu 
opretia chrbtom.
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9.17 Nastavenie výšky podnosu
 v  polohe  opretia

 
bruchom
 

a
 chrbtom

 
 

    
      

   

 

  
    

  
  

 

   
 

 
 

9.18 Úprava hĺbky a 
uhla podnosu

  

 

 

 

       
       
      

      
   

 

Gombíky nastavenia výšky 
podnosu sú umiestnené na 
oboch stranách stredovej osi 
chrbta. Uvoľnite 2 gombíky, 

zvoľte požadovanú výšku a 
dotiahnite.

Uvoľnite nastavovací gombík   
     na obidvoch stranách, 
posuňte rúrky pozdĺž 
prijímacích konzol tak, aby 
ste dosiahli požadovanú 
hĺbku, a znova ich utiahnite. 
Ak  chcete  upraviť  uhol  
podnosu,  povoľte  gombíky  

na
 
oboch

 
stranách

 
podnosu, nastavte podnos  

 do požadovaného  uhla a znova ho  bezpečne  utiahnite.

Nikdy nepoužívajte 
podnos na riadenie alebo 
tlačenie vertikalizátora.

Na  podnos  neumiestňujte 
horúce  predmety, s   
teplotou vyššou než 40° C.

Upozorňujeme , že podnos 
je určený  iba  na  použitie 
užívateľom . Na podnos sa 
neopierajte a neklaďte naň 
ťažké  predmety s   
hmotnosťou väčšou ako 8 
kg.
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10.0 Časté úpravy pre každodenné 
použitie
�  

 (terapeuti/opatrovatelia/rodičia)  

10.1  Prenos  užívateľa  do  a  z  vertikalizátora

    
     

    
      
    

    
      

     
     

   
       
    

    
       

  

    
    
     

    
    

      
     

 

 

 

Rodičom a opatrovateľom by malo byť ukázané, 
ako vykonávať časté úpravy, a mali by sa 
oboznámiť s bezpečnostnými kontrolami v časti 6 
technicky a klinicky spôsobilou osobou, ktorá bola 
vyškolená v používaní výrobku. Spoločnosť 
Leckey odporúča, aby sa viedli písomné záznamy 
o všetkých rodičoch a opatrovateľoch, ktorí boli 
vyškolení v používaní tohto produktu.

Pred umiestnením dieťaťa 
do vertikalizátora vykonajte 
dennú kontrolu produktu, 
ako je uvedené v časti 12 
tejto užívateľskej príručky.

Pred umiestnením dieťaťa 
do produktu zaistite všetky 
kolieska     tak, aby boli 
otočené smerom von, aby sa 
maximalizovala stabilita 
produktu. Uistite sa, že pásy 
na postrojoch opierok 
hrudníka, bedier a 
sandáloch sú uvoľnené a 
nezavadzajú v ceste, aby ste 
uľahčili prenos.

Aby sa uľahčil presun do 
stojatej polohy opretím 
chbrtom, oporný rám nakloňte 
do najhorizontálnejšej polohy. 
To umožní ľahšie umiestnenie 
vankúšov a popruhov, zatiaľčo  
dieťa sa opiera chrbtom v 
ležiacej polohe.

Vždy najskôr zaistite 
popruhy bedrových 
a hrudných opierok.
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10.2 Popruhy 
hrudnej a bedrovej 
opierky

 

 

10.3 Sandále

 

 

Ak chcete rozopnúť popruhy 
hrudnej alebo bedrovej 
opierky, odopnite jednu 
pracku a posuňte popruh na 
jednu stranu a druhú pracku 
nechajte pripevnenú. Pri 
umiestňovaní užívateľa späť 
do stojana postupujte opačne.

Pred ďalšími nastaveniami 
vždy najskôr zaistite 
popruhy opierok hrudníka 
a bedier.

Vždy sa uistite, či sú 
plastové spony úplne 
zaistené.

Ak chcete umiestniť nohy 
užívateľa do sandálov, 
zaistite ich pomocou 
suchých zipsov, aby bola 
noha držaná na danom 
mieste. Popruhy by mali byť 
umiestnené cez priehlavok 
nohy a cez prsty. Predný 
remienok je možné previesť 
jedným z dvoch otvorov na 
oboch stranách sandálov, v 
závislosti od veľkosti 
chodidla užívateľa.

Ak má dieťa obuté 
sandále alebo ľahkú 
obuv, skontrolujte 
remienky, aby ste sa 
ubezpečili, že popruh 
nedráždi pokožku.
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10.4 Nastavenie výšky 
podnosu v stojacej polohe 
opretím chrbtom a bruchom

 
 

 

   
 

10.5 Úprava hĺbky a 
uhla podnosu

  

 
 
 

 

Gombíky nastavenia výšky 
podnosu sú umiestnené na oboch 
stranách stredovej osi. Uvoľnite 2 
gombíky, 

zvoľte požadovanú výšku a znova 
ich utiahnite.

Uvoľnite
 

nastavovací
 

gombík
        

    
na
 

obidvoch
 

stranách,
 posuňte

 
rúrky

 
pozdĺž

 prijímacích
 
konzol

 
tak,

 
aby

 ste
 
dosiahli

 
požadovanú

 hĺbku,
 
a

 
znova

 
ich

 
utiahnite.

 Ak
 
chcete

 
upraviť

 
uhol

 podnosu,
 

povoľte
 

gombíky
 

na oboch stranách podnosu,
 nastavte  

 
podnos do

 požadovaného  uhla
 

a
 

znova
 ho  bezpečne  utiahnite.

Nikdy  nepoužívajte  podnos
 na  riadenie  alebo  tlačenie
 vertikalizátora.

Na  podnos  neklaďte    
 horúce  predmety,

 
s 

teplotou   vyššou
 

než
 

40
 

°C.

Upozorňujeme, že 
podnos je určený iba na 
použitie užívateľom. O 
podnos sa neopierajte a 
neklaďte naň ťažké 
predmety s hmotnosťou 
vyššou ako 8 kg.
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10.7
 
Nastavenie

 
madla

Ak chcete nastaviť hĺbku 
madla tak, aby vyhovovalo 
uvoľňovaciemu gombíku

 v dosahu dieťaťa, nastavte 
ho na požadovanú hĺbku a 
potom ho znova utiahnite.

       
      

      
     

 

       
      

     
 

10.8 Nastavenie uhla 
otočného podvozku

 

    

 

  

   

Zaistite, aby produkt a 
užívateľ neboli v blízkosti 
okolitého nábytku, aby 
ste zabránili možnej 
kolízii pri nastavovaní 
uhla otočného podvozku.
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10.7 Grab rail adjustment

To set the depth of the grab 
madla ild ’s reach  loosening 
knob 

  
adjust  to the required 

depth and then re-tighten. 

To set the height of the rail, 
loosen knob

  

slide the rail 
to the required height and 
then re-tighten.

10.8  a    
    

r.
 

You
 

should

 

ensure

 
the

 
child

 
is

 
secured

 

in

 

the

 
stander

 
using

 
the

 

thoracic

 
and

 
hip

 
pads.

 
To

 

adjust

 

the

 
angle

 
of

 
the

 
stander

 

first

 
release

 
the

 
locking

 

pin.

 

To

 
release

 
the

 
pin,

 

pull

 

and

 
rotate

 
plastic

 
knob

    

through

 
90

 
degrees

 
into

 

the

 

locked

 
position.

 

Press

 

the

 

foot

 
pedal

  

down
 
and

 
set

 
the

 
stander

 
to

 the
 
desired

 
angle

 
using

 
the

 handle
 
bars.

 
Always

 
re-lock

 the
 
locking

 
pin

   

.

 

  

Zaistite, aby produkt a 
používateľ neboli v blízkosti 
okolitého vybavenia, aby 
ste zabránili možnej kolízii 
pri nastavovaní uhla 
otočného podvozku.

Uhol je možné nastaviť, keď 
je užívateľ v stojane. Mali 
by ste sa ubezpečiť, že 
dieťa je v stojane zaistené 
pomocou hrudných a 
bedrových popruhov. Ak 
chcete upraviť uhol stojana, 
najskôr uvoľnite zaisťovací 
čap. Ak chcete čap uvoľniť, 
potiahnite a otočte plastový 
gombík o 90 stupňov do 
uzamknutej polohy.

Nožný pedál stlačte a 
pomocou rukovätí       
nastavte požadovaný uhol 
vertikalizátora. Zaisťovací 
čap vždy znovu zaistite.
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11.0 Čistenie a údržba     
   

        
        

        

   1. Poťah  a polstrovanie  je možné  čistiť  ručne , pokiaľ  sú na 
danom mieste. Pri čistení odporúčame  používať  iba teplú 
vodu a neabrazívny čistiaci prostriedok. �           

          
      

2. Najlepšou metódou čistenia je technika „utrieť a usušiť“.

           
3. Zafarbenie by sa malo čo najrýchlejšie odstrániť 

pomocou savej látky, uterákov alebo špongie. Bežné 
mydlo a špongia s teplou vodou sú účinné na bežné 
znečistenie a menšie úniky. Dajte pozor, aby ste látku 
nadmerne nenavlhčili, pretože by to spôsobilo rozšírenie 
škvŕn.

 �          
         

         
             

      4. Na odolnejšie škvrny je možné použiť antiseptické  čistiace 
prostriedky. Môžu vyžadovať bezpečné rozpúšťadlo, ako je 
izopropylalkohol  alebo  minerálny  lieh . Ako  užitočný 
dezinfekčný  prostriedok  sa dá použiť  aj pol šálky  bielidla 
pre domácnosť na 5 litrov vody.

 �          
          
           

            
5. Pred použitím sa uistite, či je produkt suchý.

         

1. Na denné čistenie je možné použiť mydlo a vodu alebo 
antibakteriálny sprej.

�  

2. Na hĺbkové čistenie je možné použiť nízkotlakový parný čistič.

3. Na  čistenie  plastových  alebo  kovových  komponentov 

nepoužívajte rozpúšťadlá.

4. Pred použitím sa uistite, že je produkt suchý.

Údržba
Pri čistení odporúčame používať iba teplú vodu a 
neabrazívny čistiaci prostriedok. Nikdy 
nepoužívajte organické rozpúšťadlá alebo 
čistiace kvapaliny.

Poťah a polstrovanie

Kovové a plastové komponenty
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12.0 Denná kontrola výrobku
Terapeuti, rodičia a opatrovatelia 

 

1. Uistite sa, že sú všetky nastavovacie gombíky a skrutky na svojom mieste a bezpečne 
pripevnené.

�  

2. Skontrolujte všetky poťahy, či nie sú opotrebované          

3. Skontrolujte, či sa všetky kolieska pohybujú voľne a bezpečne sa dajú zaistiť          

4. Skontrolujte všetky pásy na suchý zips a vlákna na 
povrchu, aby ste zaistili pevné upevnenie remienkov.
 �           

 

            
           
          

    

 

Odporúčame, aby denné vizuálne kontroly zariadenia vykonávali terapeuti, opatrovatelia 
alebo rodičia, aby sa zaistilo bezpečné použitie produktu. Odporúčané denné kontroly sú 
podrobne uvedené nižšie.

Ak máte pochybnosti o ďalšom bezpečnom používaní 
vášho produktu Leckey, alebo ak niektorá z jeho častí 
zlyhá, prestaňte produkt používať a čo najskôr kontaktujte 
náš tím starostlivosti o zákazníkov alebo miestneho 
predajcu.
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13.0 Ročná kontrola výrobku
(Terapeuti, technici, produktoví špecialisti, predajcovia) 

1. Skontrolujte, či sú všetky gombíky, matice, skrutky a plastové spony na 
svojom

 
mieste,

 
a

 
vymeňte všetky chýbajúce predmety. 

Venujte osobitnú pozornosť nasledujúcim položkám; 
>

 
Upevňovacie

 
skrutky

 
opierky

 
hlavy>

 
Nastavovanie výšky a uhla opierky 

hrudníka
 

a
 

bokov>
 

Nastavovacie
 

gombíky
 

a
 

remene
 

kolenných pásov> 
Nastavovanie

 
uhla

 
stupátka

�

2. Skontrolujte funkčnosť sklápania podvozku a nastavenia sklonu. 

Skontrolujte
 
tiež,

 
či

 
zaisťovací

 
čap

 
na

 
otočnom

 
podvozku

 
bezpečne

 
zapadne

 

do

 

pedálu.

�

 

3. Zdvihnite základňu a skontrolujte každé 
koliesko zvlášť. Uistite sa, že sa pohybujú voľne 
a odstráňte nečistoty z gumových koliesok. 
Skontrolujte, či brzdy bezpečne zaistia kolesá.

 
�

        
         
          

      

4. Vizuálne skontrolujte štruktúru výrobku, pričom 
venujte pozornosť zvarovým bodom na ráme a uistite 
sa, že okolo zvarov nie sú známky únavy materiálu 
alebo praskania.

 
�

        
         

           

5. Spoločnosť Leckey odporúča, aby sa o 
všetkých ročných kontrolách výrobkov 
uchovával písomný záznam.

 
�

       
      

           
           

          
        

Spoločnosť Leckey odporúča, aby každý výrobok bol podrobený podrobnej kontrole najmenej 
raz ročne a pri každom opätovnom vydaní produktu na použitieiinému užívateľovi. Túto kontrolu 
by mala vykonať technicky spôsobilá osoba, ktorá bola vyškolená v používaní výrobku, a mala 
by obsahovať minimálne nasledujúce kontroly.

V prípade akýchkoľvek pochybností o ďalšom 
bezpečnom používaní vášho produktu Leckey alebo v 
prípade poruchy niektorej jeho časti, prosím prestaňte 
produkt používať a čo najskôr kontaktujte náš tím 
starostlivosti o zákazníkov alebo miestneho predajcu.
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14.0 Opätovné vydanie výrobku Leckey

15.0 Servis

 

        
          
   

            
           
         

      

Väčšina výrobkov Leckey je hodnotená a objednávaná tak, 
aby vyhovovala individuálnym potrebám užívateľa. Pred 
opätovným vydaním produktu odporúčame, aby terapeut, 
ktorý produkt predpisuje, vykonal u nového užívateľa 
kontrolu kompatibility zariadenia a zabezpečil, aby 
vydávaný produkt neobsahoval žiadne úpravy ani špeciálne 
príslušenstvo.
Pred opätovným vydaním by sa mala na produkte vykonať 
podrobná technická kontrola. Toto by mala vykonávať 
technicky spôsobilá osoba, ktorá bola vyškolená v používaní 
a kontrole výrobku. Potrebné kontroly, ktoré je potrebné 
vykonať, nájdete v kapitole 13.
Zaistite, aby bol produkt dôkladne vyčistený v 
súlade s časťou 11 tejto príručky.
Zaistite,  aby  bola  k  produktu  dodaná  kópia  užívateľskej

 príručky .  Kópiu  si  môžete  stiahnuť  z  našej
 

webovej
 stránky  www.letmo.sk.

Spoločnosť  Leckey  odporúča , aby  sa viedol  písomný 
záznam  o všetkých  kontrolách  produktu  vykonaných 
počas opätovného vydania produktu.

V prípade akýchkoľvek pochybností o ďalšom 
bezpečnom používaní vášho produktu Leckey alebo v 
prípade poruchy niektorej jeho časti, prosím prestaňte 
produkt používať a čo najskôr kontaktujte náš tím 
starostlivosti o zákazníkov alebo miestneho predajcu.

Servis  všetkých  výrobkov  Leckey  by  mali  vykonávať  iba 
technicky  spôsobilé  osoby, ktoré boli vyškolené  v používaní 
výrobku.
Všetky dotazy týkajúce sa medzinárodného servisu by mali 
byť smerované na príslušného distribútora Leckey, ktorý vám 
rád pomôže. Ďalšie informácie o distribútoroch Leckey 
nájdete na našej webovej stránke www.leckey.com.
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16.0 Technická špecifikácia
Kódy výrobkov a príslušenstva

184-600 	  
184-764 	  
184-1800-02	 Poťah – modrý  
184-1800-04 	  
184-1800-09 	  
184-1800-09VIN Poťah - červený vinylový	  

  

02 – modrý 
04 – ružový 
09 – červený 
09VIN –  červený vinyl 
152-1600 	 Veľkosť 1 sandále  
152-2600 	 Veľkosť 2 sandále  
118-619 	 Podnos  
117-769 	  
118-697 	  
 *184-1814	  
118-687 	

Vek (približne) 1-5 rokov

Maximálna hmotnosť užívateľa          22kg 

Výška užívateľa - Min 730mm Max 1100mm 

Výška hrudnej opory (Vzdialenosť od stupačky k podpazušiu    ) 
Min 160mm   Max 820mm 

Šírka hrude / bokov   - Min 160mm Max 230mm

Výška opory bokov (Vzdialenosť od stupačky po stred zadku) 
Min 300mm

Max 530mm 

      -Vzdialenosť medzi strednou líniou kolien Min 140mm Max 215mm 

 -Stupátko  Plantarflexia  100 Dorsiflexia 100

Rozsah uhla otočného podvozku - 90-180º Rozsah uhla otočného podvozku 90 - 70º  

  -Výška podnosu pronačná poloha - Min 555mm Max 825mm 

  -Výška podnosu supinačná poloha - Min 480mm Max 825mm

Otočná stopa podvozku (Minimálne rozmery na uskladnenie)  
Min 5.5kg  

 550Šírka mm
Dĺžka

 
 700 mm

Výška 
 

 300mm  

     
Min 7kg 

 380Šírka mm
Dĺžka

 
 890 mm

Výška  380mm 

Stojan vertikalizátora
Otočný podvozok

Poťah- ružový
Poťah - červený

Príslušenstvo
Kódy s predponou asterix sú k dispozícii v štyroch farebných variantoch.

Madlá
Hlavová opierka
Vankúš hlavovej opierky s bočnými oporami
Bočné opory hlavovej opierky

Štandardný nosný rám (minimálne 
rozmery pre uloženie)



Výrobca:
Leckey

 

19c Ballinderry Road
 

Lisburn BT28 2SA
 

Northern Ireland

leckey.com

(+44) 28 9260 0750 
hello@leckey.com

LS
82

5-
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Distribútor:
Letmo SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404

Tel.: 0800 194 984
E-mail: info@letmo.sk
Web: www.letmo.sk




